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Scop propus Tampon de Voal V-Veil UP2™ Micro
Tamponul de Voal V-Veil UP2™ Micro este un dispozitiv medical, cu capat detasabil, folosit pentru colectarea
de secretii, diverse lichide si substante din cavitatile naturale ale corpului si de pe piele.

Prezentare generala a produsului

Dispozitiv medical de unica folosinta, tratat UV-C. Dispozitivul medical Tampon de Voal V-Veil UP2™ Micro are
in componenta Polipropilena (PP si LDPE) si 100% Polietilena/Poliester-bico. Dispozitivul poate fi prevazut cu
accesoriu de utilizare/desprindere.
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Contraindicatii
A nu se utiliza pentru persoanele alergice la materiale
plastice. = sEeE———

Informatii pentru pacient privind autorecoltarea
Autorecoltarea este o modalitate de colectare de probe de catre pacient. Daca aveti intrebari despre
autorecoltare, alte optiuni de colectare a probelor si pentru sfaturi cu privire la pregatirea in vederea recoltarii
consultati furnizorul dumneavoastra de servicii medicale, doctorul sau farmacistul.

Colectarea probei

Important! Inainte de recoltarea sau auto-recoltarea probelor urmati recomandarile laboratorului si/sau ale
profesionistului din domeniul sanatatii privind pregatirea prealabila, momentul recoltarii, utilizarea in timpul
unui tratament sau a tratamentelor locale, consumul de alimente, igiena cavitatilor corporale, fumatul,
sangerari locale etc.

Cititi cu atentie instructiunile de utilizare de mai jos. Utilizati dispozitivul o singura data. Dispozitivul nu trebuie
reutilizat. Pentru rezultate fiabile, urmati procedurile cu atentie. Daca aveti intrebari despre procedurs,
adresati-va medicului dumneavoastra sau laboratorului.

Deschideti ambalajul si scoateti dispozitivul (diagrama i). Nu atingeti varful sau tamponul de voal - materialul
alb moale si nu asezati dispozitivul pe nici o suprafata.

Colectare nazala
Introduceti cu atentie tamponul de voal intr-o nara, avansand pe calea
inferioara a nasului pana cand simtiti o usoara rezistenta. Rotiti

tamponul pe mucoasa timp de cateva secunde pentru a colecta o SN2 N2
cantitate suficienta de secretie. Folositi acelasi tampon pentru a repeta T o l
procedura si in a doua nara. ™

Colectare bucala ﬁ

Urmati recomandarile laboratorului si/sau ale profesionistului din domeniul sanatatii privind momentul
recoltarii, ingestia alimentara, igiena gurii, fumatul etc.

Razuiti usor interiorul obrajilor, pe sub limba si limba, rotind sau facdnd miscari de du-te-vino cu tamponul
pentru a colecta celule si/sau saliva conform imaginilor alaturate.
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Colectare vaginala

Dispozitivul nu trebuie utilizat in timpul sarcinii.

Nu utilizati lubrifianti sau alte produse care contin substante precum carbomeri.
Colectarea probei se va face inainte de examinarea pelviana, cu specul sau manuala.

Introduceti usor tamponul de voal in vagin conform diagramei a. Daca voalul nu alunecs, rotiti-l usor in timp ce
impingeti. Daca este inca dificil, nu continuati.

ATENTIE: Daca dispozitivul este prevazut cu accesoriul de utilizare/desprindere, aveti grija sa nu inserati
accesoriul in interiorul cavitatii vaginale!

Rotiti sau faceti miscari de du-te-vino a tamponului de voal timp de 10 péana la 15 secunde, conform diagramei
b (cu ajutorul accesoriului de utilizare/desprindere, daca este prevazut). Retrageti tamponul fara a atinge
pielea din afara vaginului conform diagramei c.

Pentru colectarea de pe piele frecati tamponul cu voal pe zona vizata (inghinala, perianala,
axiala etc), aplicand presiune moderata, pentru a colecta celule si secretii.

Dupa recoltare introduceti dispozitivul cu proba recoltata in recipientul necesar trimiterii
la laborator, cu ajutorul accesoriului de utilizare/desprindere, daca ati optat pentru acesta
(diagrama ii), inchideti-l si returnati-l conform instructiunilor medicului sau laboratorului
dumneavoastra.

ATENTIE! Recipientul de colectare si transport nu este inclus.

Pastrare

A se pastra intr-un loc curat si uscat, departe de surse de caldura si ferit de
lumina directa a razelor solare.

Dupa recoltare, este recomandata inchiderea capacului recipientului de
colectare si pastrarea probei conform recomandarilor laboratorului sau
specialistului din domeniul sanatatii.
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Conformitate Europeana

Dispozitiv medical

Raportarea incidentelor

IMPORTANT! Numai instructiunile de utilizare pot fi folosite ca referinta
pentru informatii legale, indicatii si restrictii. Nu utilizati produsul daca
ambalajul este deteriorat si daca termenul de valabilitate este depasit. In
cazul in care, in pofida masurilor pe care le ludm in cadrul procesului de
fabricatie, considerati ca ati primit un produs cu defecte, va rugam sa nu il
utilizati si sa luati legatura cu producatorul sau distribuitorul, indicand clar
problema ntdmpinata precum si numarul de lot specificat pe ambalaj.
Incidentele legate de dispozitiv pot fi raportate producatorului la adresa de
email client@vvup.org si catre autoritatea competenta a statului membru in
care sunteti localizat. Dispozitivul Tampon de Voal V-Veil UP2™ Micro este
produs in conformitate cu prevederile si cerintele aplicabile ale Uniunii

Tratat UV-C
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